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Korrektur-Priifbericht
Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht vom 06.10.2017

Mikrobiologische Untersuchung zur Priifung der Pasteurleistung des HT250 nach DLG-Priifrahmen.
Zur Uberpriifung der Pasteurleistung wurde die Rohmilch vor der Behandlung im Gerét mit vegetativen Zellen beimpft.

Die Konzentration der zu priifenden Bakterien in der beimpften Rohmilch betrug zwischen 5,00 x 10° und 7,56 x 10*
KbE/ml.

Bakteriologisch-kulturelle Untersuchung

Escherichia coli | Staphylococcus | Streptococcus | Enterococcus
KbE/ml aureus agalactiae faecalis
KbE/ml KbE/ml KbE/ml
Rohmilch nach Anlieferung <1,80 x 10' ~3,80 x 10! <] 1,44 x 10?
Beimpfte Rohmilch nach Pasteurisierung | <1 <l <] <]
Beimpfte Rohmilch nach Pasteurisierung
und Anséduerung *! <1 <l <] <]
Klarspiilwasser <] <] < <]
Reinigungswasser <1 <] <] <1

Bakteriologisch-kulturelle Untersuchung

Campylobacter | Bacillus cereus aerobe Gesamtkeimzahl
jejuni KbE/ml (30° C)
KbE/ml KbE/ml
Rohmilch nach Anlieferung <1 <] 3,82 x 10°
Beimpfte Rohmilch nach Pasteurisierung | <I <1,60x 10! 1,07 x 10°
Beimpfte Rohmilch nach Pasteurisierung
und Ansduerung *' <] <1,60 x 10! "3 1,18 x 107
Klarspiilwasser <] <] ~ 7
Reinigungswasser < <] ~3

Die ermittelten Werte beziehen sich auf n=3 unabhénigige Wiederholungen.
*1 Die pasteurisierte Rohmilch wurde mit 2,0 ml/L (+/- 0,2 ml) Bergo Stabilomix S angesauert
(Einstellung am Gerét: 1,0 ml/L).
*2 Die Reinigung erfolgte mit dem alkalischen Pasteurreiniger Forster-Technik HyClean A70.
*3 Bestitigung durch 16SrRNA-Gen-PCR. Zuordnung zur Bacillus cereus-Gruppe.
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Physikalisch-chemische Untersuchung

Peroxidasenachweis Phosphatasenachweis
Rohmilch nach Anlieferung positiv positiv
Beimpfte Rohmilch nach Pasteurisierung positiv negativ
Beimpfte Rohmilch nach Pasteurisierung und Ansduerung positiv negativ
Klarspiilwasser negativ negativ
Reinigungswasser negativ negativ
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Prof. Dr. Dy. l -P. Czerny
Abteilung eituhg der
Mikrobiologie ind Tierhygiene

Dieser Befundbericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Untersuchungseinrichtung weder auszugsweise
vervielfiltigt noch veréffentlicht werden!
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